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Mtstrat s ANKA PROMOSYON URUNLERI LTD. STi.
Adresi: FEVZI CAKMAK MAH. 10576. SOK. NO: 66-D 42050 KARATAY /
KONYA
Alict firma: s
Tlgili kigi: RUVEYDA OZKAGNICI
Istek numaras:: -
Model numarasi: DM-12 / DM22 / TIP 2R MASKE
Numunenin adi ve tarifi: Beyaz dokusuz yiizey maske.
Numunenin kabul tarihi: 03.05.2021
Ilave numune ve/veya ilave -
bilgi gelis tarihi:
Deneyin yapildig tarih: 03.05.2021-10.05.2021
Actklamalar: -
Numune alinu: Bu raporda verilen sonuglar miisteri tarafindan gonderilen numuneye aittir.
Numunenin son kullaninu: -
Yikama taliman: Belirtilmedi.
Raporun sayfa sayisi: 5

Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taminmast konusunda Avrupa Akreditasyon
Birligi (EA) ve Uluslararas: Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsilikli taminma antlasmasini
imzalanugtr,

Deney laboratuvar: olarak faaliyet gosteren EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM HIZMETLER]
A.S. TURKAK'tan AB-0583-T akreditasyon dosya numarasi ile ISO 17025:2017 standardina gore akredite
edilmistir.
Deney ve/ veya slgiim sonuglari, genisletilmis olelim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlart bu

sertifikanin tamamlayict kisnu olan takip eden sayfalardg verilmistir

~Miihiir Tarih

Laboratuvar Miidiirii
y 10.05.2021 Sevim A. RA
/ 10.0$.20: A
. i
‘Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. \/K

frqzc’r;:z ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir.
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM

HIZMETLERI A.S.
AB-0583-T
21014884
05-21

ISTENEN TESTLER SONUC ACIKLAMA

FIZIKSEL TESTLER

Basing Farki P

Kan Sigrama Penetrasyon Testi P

MIKROBIYOLOJi TESTLERI

Bakteri Filtrasyon Testi (BFE) P Tip IIR

Biyoyiik Tayini P

P: Geger

F: Kalir

R: Alici firmanin teknik kisisine basvurunuz

Test sonuglari EN 14683:2019+AC :2019 limit degerlerine gore degerlendirilmistir.

Not: Aksi belirtilmedigi taktirde testler ile ilgili kayitlar 5 yil, orjinal numuneler 3 ay saklanir. Miisteri tarafindan talep
edildiginde testlere ait Slgiim belirsizligi raporlanir fakat “Geger/Kalir” degerlendirmesinde 6l¢iim belirsizligi degeri
dikkate almmaz. Raporlanan belirsizlik, genisletilmis belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktori k=2
kullanilarak elde edilmistir. Giivenilirlik diizeyi % 95°tir. Uygunluk beyan: Basit Kabul Karar Kuralna gore verilmistir.
Bu raporda (*) isaretli deneyler akreditasyon kapsamina dahil degildir.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
Imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir.
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM
HIZMETLERI A.S.

AB-0583-T

21014884

05-21

TEST SONUCLARI
BASING FARKI (NEFES ALABILIRLIK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019)

Test Kondusyon kosulu ve siresi: (21 £ 5) °C ve (85 + 5) % bagil nem, 4 saat

2,5 cm ¢apli 5 farkl deney numunesi alinir.

8 l/dk hava akisi uygulanir.

Fark Basing Manometresi Uizerinden okunan basing farki degeri Pa (Pascal) olarak kayit edilir.

NUMUNE BASINC FARKI SONUC ISTENEN
1 33.0 Pa/cm?
2 32.1 Pa/cm?
3 34.8 Pa/cm? < 60 Palcm?
4 35.1 Pa/lcm?
5 33.6 Pa/lcm?
Ortalama Sonug 33.7 Pa/cm?

Gen.f136-1/03

MiIKROBIYAL TEMIZLIK (BIYOYUK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC :2019 (TS EN 14683+AC:2019)
EN ISO 11737-1:2018 /TS EN I1SO 11737-1 :2018

5 numune gahlisihir. Numune tartilir ve test gozeltisi igerisine atilarak iyice galkalanir (250 rpm de 5 dk) ve
uygun besiyerlerine ekilir. Toplam aerobik bakteriler igin 30£1°C’de 72 saat, kiif ve maya igin ise 20-25 °C'de
7 gun inkiibasyon sonrasi agarda olusan mikroorganizmalar sayilir ve toplam sonug verilir.Ortalama sonug
verilir.

SONUC ISTENEN
Mikrobiyal Temizlik (kob/g) 5 kob/g =30 kob/g
*kob:Koloni olugturan birim
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM
HIZMETLERI A.S.

AB-0583-T

21014884

05-21

TEST SONUGLARI

Tibbi yliz maskeleri — Gereklilikler ve Deney Yontemleri

EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019)

BAKTERI FILTRASYON VERIMLILIK TAYiNi TESTI- BFV

Test Metodu: EN 14683:2019+AC :2019 (TS EN 14683+AC:2019)

Ornek, aerosol ve mikrobiyal yik érnekleme haznesi arasina sikistirilir. Vakum sistemi yardimiyla bakteri

iceren aerosol, filtreden gegirilir. Ornegin bakteri filtrasyon etkinligi, 6rnekten gegen koloni olugturan birimlerin
sayisinin bakteri ytkli, aerosolde meveut olan koloni olusturan birimlerin sayisinin ytzdesi olarak ifade edilir.
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Deney Akis Hizi 28,3 L/dk
Toplam Deney Akis Siiresi 2 dakika
Numune Olgiileri 20x20 cm?
Test Kondiisyon (21 % 5) °C and (85 + 5) % bagil nem, 4 saat
Test Mikroorganizmasi Staphylococcus aureus ATCC 6538
Bakteri konsantrasyonu (kob/ ml ) 5x105 kob/ ml
Inkiibasyon siiresi, sicaklk 37+2°C,20-52h
Pozitif Kontrol Numune Bakteri Sayisi 2.9x105kob/ ml
Ortalamasi (C)
Ortalama Partikiil Boyutu (MPS) 3.0 um
SONUGLAR
Deney Numunesi Sayisi Deney Numunesi Bakteri Bakteri Filtrasyon istenen
Sayisi(kob) Verimliligi (%B) Deger
(T) BFV (%)
1 36 %98.8
2 35 %98.8 Tipl 293
3 35 %98.8 Tip 11298
4 37 %98.7
5 35 %98.8

kob: koloni olugturan birim

B=(C-T)/Cx100

%B: Bakteri Filtrasyon Verimliligi

C: Kontrol numunede Ureyen bakteri sayisinin ortalamasi
T: Deney numunesinde tireyen bakteri sayisi
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM
HIZMETLERI A.S.

AB-0583-T

21014884

05-21

TEST SONUCLARI

KAN SIGRAMA DIRENCI

Test Metodu: EN 14683:2019+AC :2019 (Madde 5.2.4) tibbi yiz maskesinin sivi sigramalarina nifuz etmesine
karsi direng ISO 22609 :2004 Giysilerin enfekte edici ajanlara karsi koruma - Tibbi yiz maskeleri - Sentetik kanin
nufuz etmesine karsi direng igin test yontemi (sabit hacim, yatay olarak yansitilmig) Test Kondiisyon kosulu ve
siresi: (21 £ 5) °C ve (85 £ 5) % bagil nem, 4 saat

32 farkh deney numunesi alinir.
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NUMUNE SICRAMA DIRENCI SONU )
BASINCI (kPa) ISTENEN

1 >21.3 kPa GEGER
2 >21.3 kPa GEGCER
3 >21.3 kPa GEGCER
4 >21.3 kPa GECER
5 >21.3 kPa GECER
6 >21.3 kPa GEGER
7 >21.3 kPa GECER
8 >21.3 kPa GECER
9 >21.3 kPa GEGER
10 >21.3 kPa GECER
1 >21.3 kPa GEGCER
12 >21.3 kPa GECER
13 >21.3 kPa GECER
14 >21.3 kPa GECER
15 >21.3 kPa GEGCER
16 >21.3 kPa GEGER
17 >21.3 kPa GECER Elox2
18 >21.3 kPa GECER
19 >21.3 kPa GEGCER
20 >21.3 kPa GECER
21 >21.3 kPa GECER
22 >21.3 kPa GEGCER
23 >21.3 kPa GECER
24 >21.3 kPa GECER
25 >21.3 kPa GECER
26 >21.3 kPa GECER
27 >21.3 kPa GECER
28 >21.3 kPa GECER
29 >21.3 kPa GECER
30 >21.3 kPa GECER
31 >21.3 kPa GEGER
32 >21.3 kPa GEGCER

Ortalama Sonug >21.3 kPa GECER
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