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EKOTEKS

EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM

HIZMETLERI A. S.
Esenyurt Firuzkdy Bulvari No:29 34325 Avcilar

[stanbul/ TURKIYE
TEST REPORT 20015571
DENEY RAPORU
05-20

Miisterinin adi:
Adresi:

Alict firma:

Ilgili kisi:

Istek numarast:
Model numarasi:

Numunenin adi ve tarifi:

Numunenin kabul tarihi:

ilave numune ve/veya ilave
bilgi gelis tarihi:

Deneyin yapildig taril:
Ilave numune ve/veya ilave
bilgi gelis tarihi:
Actklamalar:

Numune alimi:

Numunenin son kullanimi:

ANKA PROMOSYON URUNLERI VE MATBAA MALZ. SAN. TiC. LTD.
STI.

FEVZi CAKMAK MAH. HACIBAYRAM CAD. NO:45
KARATAY/KONYA

DM 102-T

Beyaz maske.

15.05.2020

15.05.2020-29.05.2020

Bu raporda verilen sonuglar miisteri tarafindan gonderilen numuneye aittir.

Yikama talimati: Belirtilmedi
Raporun sayfa sayisi: 4
Miihiir Tarih Mii ilcisi Laboratuvar Miidiirii
29.05.2020 S EVEN Sevim A.
%9.05.20
Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. -
Imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir
-
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM

HIiZMETLERI A.S.
20015571
05-20
ISTENEN TESTLER SONUC ACIKLAMA
MIKROBIYOLOJIK TESTLERI
Bakteri Filtrasyon EtkinlikTesti-BFE(" P Tip I
Mikrobiyal Temizlik (Biyoyiik) ¢’ P
Basing Farki (V P
P:Geger
F:Kalir

R:Alict firmanin teknik kigisine bagvurunuz.

Istenen degerler miisteri tarafindan belirtilmemistir.
M Test sonuglart EN 14683:2019+AC :2019 EK-B/Tablo 1) limit degerlerine gore degerlendiriimistir.
@ Test sonuglari EN 1ISO 11737-1:2018 limit degerlerine gére degerlendirilmistir
®  Test sonuglari EN 14683:2019+AC:2019 EK-C /Tablo 1)limit degerlerine gére degerlendirilmistir

NOT: Aksi belirtilmedigi taktirde testler ile ilgili kayitlar 5 y1l, orjinal numuneler 3 ay saklanir. Raporlanan belirsizlik, genisletilmis belirsizlik olup
standart belirsizlik kapsam faktdrii k=2 kullanilarak elde edilmistir. Guvenilirlik diizeyi % 95’tir. Bu raporda (*) isaretli- deneyler akreditasyon
kapsamina dahil degildir.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz.
Imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir.

Sayfa2/4



Gen.f136-1/03

EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM
HIZMETLERI A S.

20015571

05-20

TEST SONUCLARI
BAKTERI FILTRASYON ETKINLIK TESTi

Test Metodu: Bakteri Filtrasyon Etkinlik Testi-BFE (EN 14683:2019+AC :2019 EK-B *)

Ornek, aerosol ve mikrobiyal yik érnekleme haznesi arasina sikistirilir. Vakum sistemi yardimiyla bakteri
iceren aerosol, filtreden gegirilir. Ornegin bakteri filtrasyon etkinligi, 6rnekten gecen koloni olusturan birimlerin
sayisinin bakteri yukll, aerosolde mevcut olan koloni olusturan birimlerin sayisinin yiizdesi olarak ifade edilir.

Deney Akig Hizi 28,3 L/dk
Deney Akig Siiresi 2 dakika
Numune Olgiileri 5 x10 x10 cm?
Mikroorganizma Staphylococcus aureus ATCC 6538
Bakteri konsantrasyonu (kob/ ml ) 5x105 kob/ ml
Inkiibasyon siiresi, sicakhik 24 saat, 35°C + 2°C
Pozitif Kontrol Numune Bakteri Sayisi 2.3x10% kob/ ml
Ortalamasi (C)
SONUGLAR
Deney Numunesi Sayisi Deney Numunesi Bakteri Filtrasyon Istenen
Bakteri Sayisi(kob/ml) Etkinligi (%B) Deger
(T) BFE (%)
1 LIS %95.0
2 114 %95.0 Tip 1295
114 < . <
3 bl Tip 11 208
4 110 %95.2
5 110 %95.2

kob: koloni olugturan birim
B=(C-T)/Cx100
%B: Bakteri Filtrasyon Etkinligi

C: Kontrol numunede treyen bakteri sayisinin ortalamasi
T: Deney numunesinde treyen bakteri sayisi
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM
HIZMETLERI A.S.

20015571

05-20

TEST SONUCLARI _
MIKROBIYAL TEMIZLIK (BiYOYUK)

Test Metodu: EKOTEKS 70 (Isletme ici Metot-Mikrobiyal Temizlik) /Ref: TS EN 14683:2019*

Ornek, test ¢cozeltisi icerine atilarak iyice calkalanir ve uygun besiyerlerine ekilir. 30+1°C’'de 72 saat
inkibasyon sonrasi agarda olusan mikroorganizmalar sayilir.

SONUG [STENEN
Mikrobiyal Temizlik (kob/gr) 12 kob/gr =30 koblgr

*kob:Koloni olugturan birim

BASINGC FARKI
Test Metodu: EKOTEKS 70 - Ref: EN 14683:2019+AC:2019 EK-C )
2,5 cm capli 5 farkli deney numunesi alinir.

8 I/dk hava akisi uygulanir.
Maonometre tizerinden basing farki Pa (Pascal) olarak kayit edilir.

SONU ISTENEN
Basing Parki (Pa/cm?) 3.5 Pa/cm? Ti<p |4v2 TF;:,?,/ ﬁ?;’fe

*Ortalama sonug verilmistir
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